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引  言

  本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不

确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写而成。
本规范为首次发布。
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线缆测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于测试各种弱电线缆(或线束)工频交流耐电压、绝缘电阻、线缆直流电

阻、线间电容的线缆测试仪的校准。本规范不适用于测试线缆高频特性的线缆测试仪的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用

要求

GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 测试接口 testport
连接被测线缆接头的接口,内部有多个排针测试接点。

4 概述

线缆测试仪用于测试各种线缆的工频交流耐电压、绝缘电阻、线缆直流电阻和线间

电容,它通过自动扫描的方法,快速有效地测试各种排线的性能,达到提高工作效率和

降低工作强度的目的。

图1 线缆测试仪结构框图
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